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KONTROLLIPÄIVÄKIRJA: 
GLUKOOSI FREESTYLE PRECISION NEO H -MITTARILLA
Mittari: FreeStyle Precision Neo H, sarjanumero:____________________________________
Glukoositestiliuska: FreeStyle Precision Neo H

FreeStyle Precision Neo H -verensokerimittarin laadunvarmistus
Kaikkien käytössä olevien mittareiden tulostasoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Laaduntarkkailumittauksilla tarkistetaan laitteen ja liuskojen käyttökunto.

MediSense -kontrolliliuospaketissa on 3 eritasoista kontrollipulloa. Käyttöön valitaan keskitason rinnalle joko korkea tai matala taso sen mukaan, millaisia glukoositasoja potilailla tavallisimmin esiintyy. 

Suositeltu kontrollointitiheys:

	Testien määrä
	Kontrollointitiheys

	Useita mittauksia päivässä
	Päivittäin

	Säännöllisesti viikoittain
	1 x viikossa

	Satunnaisesti
	Aina potilasnäytteen yhteydessä

	Lisäksi

	Uuden liuskaerän käyttöönotossa
	Tee kontrolli erän 1. liuskalla

	Aina tulostasoa epäiltäessä


Kuinka teen kontrollin?
1. Työnnä testiliuska liuska-aukkoon.

2. Varmista, että käyttämäsi liuskan eränumero (lot) on sama kuin näytöllä.

3. Merkitse mittaus kontrollitestiksi painamalla pullon kuvaketta kerran (näytölle ilmestyy neliö, jossa Ѵ-merkki).
4. Kääntele pulloa 3-4 kertaa ennen mittausta.

5. Tipauta ensimmäinen tippa hukkaan. Pyyhi kärki puhtaaksi tufferilla.

6. Tipauta tippa kontrolliliuosta testiliuskan kärkeen.

7. Merkitse tulos kontrollipäiväkirjaan. Merkitse myös kontrollin sekä liuskan eränumero päiväkirjaan.

8. Kontrollin tavoiterajat löytyvät testiliuskapaketin pakkausselosteesta (liuskaeräkohtaisia). 

Mitä teen, jos kontrolli ei mene tavoiterajoihin?

· Kontrollitulosten kuuluisi pääsääntöisesti olla tavoitealueen keskellä.
· Jos tulos menee tavoiterajojen ulkopuolelle, toista mittaus. 

· Jos kontrollit ovat tavoiterajojen ylä- tai alapuolella edelleen tai säännönmukaisesti ylä- tai alarajalla, mieti, missä vika voisi olla:
· Olihan kontrolli huoneenlämpöinen? Sekoititko kontrollin ennen mittausta?

· Milloin kontrollipullo on avattu? (MediSense -liuos säilyy avattuna 3 kk ajan)
· Onko liuskat säilytetty oikein? 

· Näkyykö mittarin liuska-aukossa verta? Onko verta päässyt mittarin sisälle?
Apua voit kysyä laboratoriosta: Vierianalytiikkakoordinaattori 050 467 7481, Vierianalytiikkahoitajat: Tays-alue 03 311 76905, Valkeakoski 050 463 1542, Sastamala 050 463 1603, 

Hämeenlinna 03 629 2275

Kontrolliliuos: Medisense  Glucose & Ketone (9989505)

LOW Erä (lot, pullon kyljestä): _______________________

MID Erä (lot, pullon kyljestä): _______________________

HI Erä (lot, pullon kyljestä): _______________________

Käyttöpaikka: _____________________ Yhteyshenkilö ja puh._________________________
MediSense-kontrolliliuoksen tavoiterajat löytyvät käytössä olevan testiliuskapakkauksen pakkausselosteesta. Kontrolli säilyy avattuna 3 kk huoneenlämmössä tai viimeiseen käyttöpäivään asti.

	Pvm
	Tekijä
	Tavoiterajat LOW

_____________

Tulokset (mmol/l)
	Tavoiterajat 
MID

_____________

Tulokset (mmol/l)
	Tavoiterajat 

HI

_____________

Tulokset (mmol/l)
	Huomautukset

Kirjaa tähän myös liuskaerä.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Kaavakkeen täytyttyä se lähetetään johonkin seuraavista laboratorion toimipisteistä (valitse lähin tai FM4):

Tampere FM4, 3.krs / Hatanpää lab. / Hämeenlinna lab. / Valkeakoski lab. / Vammala lab. Vastaanottajaksi:Vierianalytiikka/glukoosikontrollit



